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Fiable et
rapide

Résultats en
60 secondes

Procédure d’utilisation
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1. Immerger la bandelette dans l’urine pendant 1 seconde
2. Éliminer l’excès d’urine en passant la tranche de la bandelette sur le rebord 
du récipient et en essuyant le dos de la bandelette sur un papier absorbant
3. Lire les résultats après 60 secondes en comparant les variations de couleurs 
obtenues avec les différentes échelles de couleurs


